
10/2019 Therapeutisches Drug Monitoring (TDM) von Lacosamid – Interferenz mit Metamizol 

Bei der chromatographischen Vermessung von Lacosamid kann es mit dem im TDM-Labor 
verwendeten Assay (HPLC) zu einer Interferenz mit Metamizol kommen. Dies kann  dazu führen, dass 
Lacosamid entweder nicht auswertbar  ist oder als falsch zu hoch eingeschätzt wird. In diesem Fall ist 
eine Quantifizierung von Lacosamid mit einem massenspektrometrischen Messverfahren möglich, 
was wir per Fremdversand in ein Auftragslabor beauftragen können. 

Bitte geben Sie daher unbedingt eine Komedikation mit Metamizol bei der Beauftragung einer 
Lacosamid-Anforderung an.  

 


